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СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестации методики (метола) измерений

],l"! 007/202l от 9 авгчста 202l г.

Мстодика (McTo,r) лrзмерений параметров устройств зашитною отключения (лалее - УЗО)

llHIltl

откJIючаюшего диффео енuиального тока УЗо. вDемени откJlючения узс) и тока чтечки в

э--lектDочстановках.
(наименование измеряемой величины, шка,,Iы величины (шкалы измерений или едиtlицы измеревий); объекг
измерений; диалазон измерений; локазатели точности измерений (допускаsтся приводfiть в прилокении на

оборотной сюроне свидgтельqгва); указанис способа установления)

разрабоrанная обшеством с ограниченной ответственностью <Белтехкарт>. 22005l- r Минск.

а. д. 73. пом. lH.v.l.
(lIallltclloBalllte разработчпка. ltочтовый адрес юридического лица или фамилия, собственное имя, отчествО (ЛРИ

нilltlчии). Nlecтo жительства - для физического лица, зарсгистрированною в качестве иttдивидуаJIьвого
прсдпринимателя)

чстаriоI]JlсIlная АМИ,ГР 0007-202l <Паоаметоы устройств зашитного отключения (УЗО).

\ IIDilBjlяe\l ых -]иdlrьеоенuиальным током. Метод ка t1,1\lеоени ll))_

(обозначсние и наименование lокумента с изложенисм мстодики (метода) измерений)

аттес,гована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической оценки в

ви:tе работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 202l г, J"lЪ 43.

В результате аттестации методики (метола) измерений установлено, что метолика (метол)

измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям, а также своему
назllачсн I{ю.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ

В ходе аттестации! осущсствленной по результатам анализа и оцснк,] ко|!lплек,l il

документов, предусмотренного пунктом 9 Правил осуществления метрологической оценки в

виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 2З аrlреля 202l r Li{q 43,

установлены следующие характеристики меюдики измерений:

Таблшца 1 - Рабочие характерпстикп и показдтелп точности

Измеряемая величпна

Сопротивление изоляции, МОм

Синусоидальный отключающий
лифференчиальный ток УЗО, мА

Пульсирующий постоянный отключающий
дифференциальный ток У3О с углом

задержки фазы тока 0О и 90', мА

Пульсирующий постоянный отключающий
дифференциальный ток УЗО с утлом

задержки фазы тока l35', мА

постоянный отключаюrций
лифференциальный ток УЗО, мА

Пульсирующий постоянный отключающий
лифференuиальный ток УЗО с нrulожением на

постоянный ток б мА, мА

Время отключения УЗО при значении
отключающего дифференчиального тока

равном номинальному току или половине от
номинаJIьного тока, мс

Время отключения УЗО при значении
откJIючающеm дифференциальною тока

равном двукратному номинальному Toкyl мс

Время отключения УЗО при значении
отключающего дифференциального тока

равном пятикратному номин:}льному току, мс

<l> ,Щля селективных УЗО

Инженер по метрологии
l категории

.Щиапазон измерений
Расширенная

неопределенность
(р=0,95; k=2), не менее
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от l, 10'r до 0,999

от l до 9,99

от l0 до 99,9

от l00 до 999

от l , l0r до 9,99, l Or

от l , lOa до 9,99, l0o

от 1,105 до 3, l0'

от 2 до 550

от 2 до 700

от 1 до 420

от 2 до 1000

от 8 до 706

от l до 2000

0,6з 5

0,693

l,039

0,61
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от l до 500

от l до 40 ( l50)r

mл-[)------Б^,Щ
Н.И, Мороз

l

0,61


