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(наименоваfiпс изм€ряемой величины, шкiпы веJIячияы (шкалы кзмереrтий пли едиRяtш измеревий); обь€кг
измерснииi лпапазон изllсрсхии: lIокiзатсJlll точIIости измсреtIий (доrtусмется приаодить в lrрtt ФкеIlии lIa

оборопrtrй стороне свидстс"тьсгва): }тслзаtrис способа установлснrш)

разработ.tнная ООО <<ЛабАльянс>, 220069, r Минск, проспекг ,Щзерхинскоm, дом 11,

офвс а4З- лошещедлеа,LLЗ _ _, _.. _

(напмснованис разрабопrика, по.тювый адрс юридичсского лиtlа али фампirия, сбствснное имя, mчество
(при ва.tlичrtи), ыесто жи,гrельства : для флвичсского ;пща, зарoпrgгрироеtнного в кач9стЕс IпrлtвIцу IБного

предпринимателя )

устаЕовлсннаrI АМИ,ГР0019-2021 <Парамегры автоматических выкJтючателсЙ в

электпочстановках по l0008. Меmдика измеDений)).
(бозначепие и tlаименование доку,l{еtпа с изло]кеllием мсгqдиrо (мсrода) измереIrий)

аттестована в соответствии с требованиJlми Правил осуrrrествления метрологическоЙ

оценки в виде работ по аттестации метOдlк (меюдов) измерений, угвержденньtх
постаповлением Госцарственного комитета по стандартизации Респф-rмки Беларусь от 23

апреля 202l п ЛЬ 4З.

В результате атгестации меmдики (метода) измерений установJIено, чю методика

(меmд) измерений соответствует треfuв rиям к измерениям, а TaIoKe

cBoeмv назначению.

Главный метролог -
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Республиканское униТарное tIредприятие
<(ГродненскиЙ центр стандартизации, метрологии и сертнфикrцIли>

+375 (l52) 7l 45
Гродно_, Респ;rблика_ Б€ларусь, 23 0003
88, +375 (l5Z)'l145 93 (факс)

пр-т Космонавтов, 56, г.

e-mail: sector_eri@csms.grodno.by. чrl: http:i/cSms.grodno.by

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестации методики (метода) шзмерёпий

NЪ 0l9i202l от 0З декабря 202l l:

Мегодл(а (метол) измероЕий параметрв авюматическФ( въrклrшателей

переменного юка с элекгромагнитными, тепловь!ми и эJIектронными расцепителями в

электроустановках до l000 В с показателями точности, приведенными в прилоrr(ении на

обратноЙ сюроне свидетельства, установлснными в результате проведениJl

экспепIrмеrJтапьяых исспеповаяий

нача.,lьп}Iк отдеrа

Дiпа выдачи cBiцeTe,-IbcTBa об

методики (меюда) измсрений

(

С.А. Цыгап

03 декабря 202l г.
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Измсряемая
веII}lчина

f{иатrазон
}r:lмерениrl

Стацарrное
отклонеппе

повmрrе}lоепл
а,, Уо

Сrанддргвое
отклоЕенпс

mспроЕrвqш{ноflв
ок, Уо

Растлrрgшая
неопр€де]IенЕость
(F95 %,lF2), %

.Щействуюшrfi ток
срабатываrтия АВ, А сrг 0,()25 до 99990 2;7 2,7

ВDемя срабаtываIIия АЕ}, с от 0,00l до 7200 1.5 1,5 з,8

4,6


