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СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестации методикп (метода) пзмеренпй

Np 033/202l от l 9 ноября 202l г.

Мgюдика (мgюл) измереllий ншlрлхсенил переменного юка и снлrя ttepeMetlttom

тока. протекаюшею через объекг испьпаrтий. при испытантrях срепств инливипуаьной
?аIтIитъI наппях(ением пепеменяоrI) тока

(нвименоваrтпе изноряемой величины, шкалы велЕrIиflы (шкапы измеренлтй нлrr еднниlдt измерений);
объекг измереrшй; диапазон измерекmI; показате.пи точности измсрекий (допускается приводитъ в

приложенrш на оборотной стороне свидстельетва); указанхе способа установления)

разрабmаппм фrrлиалом кСл}rrкrtе элекгоlнескlrе ceTro> PYTI <МИНСКЭНЕРГО>т. }rл.
Эrrепгеr' rrrпп п 1 )?16lO г Спrлrк

(наиlrеновдше разраб<rrчпк4 почтовый адрес юрrrдячсского лиllа или фамилня, собственное и1lя,
отчество (при Еапичии), место жr{гсльства - лля физпческого лиц4 зарегистрированцою в качестве

индивидуальною предIривкмателя )

установленная АМИ,ГР 003З-202l кНапря;кение переменного тока и сltла переменного
TalKrl пllи испытанияt спппств 1rllIlиты

(обозначfl{ис и нммснование докуlrrекта с изJIоженисм мстодики (мffода) измерсний)

аттесювана в соответствии с требовапиями Правил осупtествленlrя метрологической
оценки в видо работ по атгестации методик (методов) измерений, утвержденных
по,станоiпением Госиаirственного комитета по стiцдартизацйи Рестtубпtки Беларусь оt
23 апреля 2021 г. Jl! 43.

В резулътате аттестацни методики (метода) измерсний устiлновлево, что

МетоДйКа (МёТоД) йЗМеРёНriЙ сбоТВеТеТВУеТ МеТроЛбГйчеСКйМ ТРеббванi,iЯМ к
}rзмсренштм, а тaiкже своему назначонию.

Главный метролог -
начальник отдела С.А. IIыlдц

Дата выдачи
метолики (метода) измерений l9 ноября 202l п
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рЕз}flьтАты АттЕстАLtии мЕтодики измЕрЕниЙ

В ходе аттестации, осущеотвпсrrной по результатам аЕаJтиза и оцснки комплекта

документов, предусмоIренною гryнктом 9 fiравил осуlцествлеltяя метрологической
оцеяки в виде работ по аттестации методик (метqцов) измерений, утверждешrых
постановлением Госlцарственною комитета по стандармзации Ресгryблики Беларусь ог
2З апреля 202l r: М 43, установлены след).ющие характеристики методики измерений:

таб;rпца 1 - Рабочяе характерпстпки я показателп точllостп

Измеряемая
ве.jlичltпа .Щпапазоrr измерепяй показатель точtlости

.'
_1 4

от 0 ло 100 В l U=0,6З В
1

ft =1,7;р=0,95
mOдо5O0В U=2,5 В k=1,7;p=0,95

Напряжение
frёРёМеНПОfu ТОка

i от 0 до 1000В U=16,8 В
U= 0,05 кВ

k = 1,8; р=0,95
-1отOлоlOкВ k = 1,7,,р=0,95

от 0 ло 50кВ U = 0,25 кВ k = 1,7,,р=0,95

от 0 до 10иА
-1

U = 0,05 лА k=1,7;p=0,95
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