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РЕЗ\ДЪТАТЫ АТТЕСТАЦ4И МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ

В ходе аттестации, осущ9ствлённой по рез}4Iьтатам анIIJIиза и оцешсl комIшекта

документов, предусмотренrIою пунктом 9 Правил осуществления метрологической
оценки в виде работ по аттестаtIии методик (меюдов) измерений, уверхсдёнпых
постановлением Госlцарственного комитета по стандартизаIц{и Ресrryбrики Беларусь от
23 апроля 202l г. Nэ 43, установJIены след)rюцие хараRтеристики меюдики измереяяй:

тrf,ппца 1 - Рабочпе характершстпкп п показдтеIп тоttпосгп

l

l

t Изпrеряемая
велпчина

_-l l Козффиurrент
охвата, уровень

доверпя

4l2. _]

+ +-Напряжение
перемеIхlого mка
часmтой 50 Гц

По.пrое
сопротпвление цепи
l uф.r"-"у*п l

Г n**"r**"* t

от 10 до 450 В
(от З0 до 280 В )l

От 0,01 ло
З00 олл

U=+ 0,04

т
Z+l е.м.р., Ом |

_-]

k=r,S; р=0,95 i

l

i о=2; р=0,95 
i
I

U=-{- 0,04 U+з е.м.р,, в i k=1,9;p=0,95
l

____]__

(ожидаемый) ток ог 0 до 2500А U =4- 0,|4 I+2, л
короткою замыкания

Сопрсrгишrение
защитного

проводrика (прямые
измереlrия)

U=+0,(ИZрг+3 е. м. р., Ом

I
l.t

Сопротивrrение
зitшптного
проводника
(косвеlrные

lлзмереlrия)

+

*

Ог 0,01 ло
999 ои

отOдо5ол
Ог5до50Ои

ог 50 до 100 ол

k = 1,9; р=0,95

U=+0,77 ом
U=+1,67 ом
U=+ 6,З олл

k=2; р=0,95

> Без скобок указан диапазон измерсний при использовании
петл1l (фаза-Еуль), <фаза-фазо ИФН-З00, ИФН-300i l, в

сопротивпснпя петли <фаза-нlтгь>) ИФН-200.

измеритеJlя сопротивJlения i

сrtобках - измерrтгеля 
]
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