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уполномоченного юридического лица, проводившего аттестацию методики (метода) измерений

Свидетельство
об аттестации методики (метода) измерений

NЪ003/202 от 21 <<октября> 2022r.

методиRа измерений масоовой концентрации амлодипина бесилата в атмосферном воздр(е.

Методика измерений спектрофотометрическим методом.

рiвработаннаJI республиканским кНаyчно-п кии

центр гигиены) ул. дкадемиLIеская, 8, 220012, г. минск, республика
Беларусь.

установленная ДМИ.МГ 000З -2022 <Массовая концентрация амлодипйна бесилата
в атмосферном воздухе. Методика измерений спектрофотометрическим
методом).

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической
оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утверждённых
постановлением Госуларственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от

23 апреля 202I г. Jt 43.
В результате ат-гестации методики (метода) измерениЙ установлено,

(метод) измерений соответствует метрологи , а также

своему назначению.
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В результате аттестации

следующими 0снOвными
установлено, что методика (метод) измерений

метрOпOгическими характOристиками при
обладает

принятой
дове 95 %:

Определяемое
вещество

,Щиапазон
измерений,

мкг/м3

Предел
повторяемости

Т, Уо

Предел
промежуточной
прецизионности

RlrTol oz

относительная
расширенная

неопределённость
U(X),%

Амлодипина
бесилата

от 3,2 до
258,0

|4 30 I7

,Щанные о показателях точности измерений были получены в ходе эксперимента,
организованного и подвергнутого анализу в соответствии с СТБ ИСО 5725, ГОСТ 34100.3
в 2022 году, в лаборатории Республиканского унитарного предприятия <Научно-
практический центр гигиены)). ЭкспериментаJIьные данные получены в условиях
повторяемости и промежуточной прецизионности с изменяющимися факторами:
персо}IаJI, время, оборудование.


