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СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттеgгацпп методпкп (мегода) пзмереппй

il! 018/2023 суг 28 июяя 2023 г

Мgrодпса (метод) измерекrй сопрогrв.гrения изоляIЕIи в элекгроуст lовмх до
1000 В с показатеJIями точпости, приведеЕЕыми в прилох(ении на обр*тяой qтороне

(пш еномкие измq)яемой веппчIоlы, цlкаJБI величшш (шса:ш измеренrпtr пrш едrrrшдл lвмсреlпd); обьскг

'Емереrпiй; 
дилlазон измерсшrй; поr(!зателя тOчяости измерешпi (доrryскаетýя пряводпь в прIrJIоfl(€ни Еа

оборотпой сmронс свrцстtлъства); указалrе способа установления)

разработаннм Гоо]шенским ПсМс. 230000. г. Гпо.шrо. 2-й пео. Белчша. л. 4а.
(наrпrсвовашс разрбогтrка, почmвнй адрсс юр}цическою лща пJIи ф8шrлrrя, собсгв98пое !lмя, отчество
(при нали.пш), rrccTo rorгеJtьства - для фlrзrrчсскоm Jща, зарегистриIюваяrоm в хдчествс пIrд{вйдвJБЕоm

прлпрпmrателя)

устitновленная АМИ.Г? 0105-202З <Соппомвrrепие изоллtии в элекцlоустаповках до
l000 в. измеDенип))_

(обозпачеппе и BarT,rcBoBaHиe доц.меlтта с пзtо]к9няем методrки (меmд8) IвмФеЕrfi)

аrтестована в с(ютв9тствии с требоваrпrями Правил осlшдесгмевия метроlrоттчесrой
оценки в виде рабог по аттестаtц{и метод{к (меrодов) измеренrтй, угверждеIrпьD(
постановлением Госlдарсгвевноm комитета по ставдарrплзации Рестryбrпrки Бсrrарусь m 23
апреля 202l г. Ns 43.

В рзуllьтатt аттестаtlrи меmдики (меrола) измерепий устalповлеяо, чm меmдlка
(мсгод) пзмерlпй соответствует метрлогк.Iеским требомвяям к измерошtям, а тдоке
своему яазначеЕию.

Главпьй мgгролог -
начальник отдепа метрологпи .Щ.В. Ярмолик

.I|aTa выдачи свидстельства об
методики (метода) измерений 28 июпя 2023 г.
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Приложение к свидетельству
об аттестацшл Ns 0l 8/2023 от 28 *lюgя 2023 t.

в ходе аггестации, ос)rпIествленной по резуrrьтrгам аIlаJшза и оценки комIшекта
докумФImв, предусмогренпоm rrуlкгом 9 Правил оq/ществления метрологпческой оценм
В ВЯДе рабm по аттестации методик (мегодов) измеревrтй, уrверждеIш,D( постановлеппем
Госlаарствеrяоm комитета по стаIrдартизации Рестryбллпм Беларусь ог 23 апреля 202l п
}{! 43, установ.пены слеý/ющiе жlрактеристпки меrо.шrкп rтзмеренrй:

Измеряемая
веJIичина

.Щшапазоп

пзмеренrrй

Показатель точпосгп (U
- расшrреппая

пеопределепность)

Коэффпчпеlтг
оrвата Ь
уровепь

доверяя р

Сопротпвrrеrие

изоJtяIц{и

электоустаЕовок

от 0,0l до 999 Мом U:0,0б5,R+1,005 Мом k = 2; р:0,95

от 1,00 ло 9,99 Гом U:0,065,R+0,005 Гом k:2; р :0,95

от 10,0 до 99,9 ГОм U:0,079,R+0,007 Гом

от l00 до 300 Гом U:0,152,R+4,б8 Гом k:2; р:0,95
обозначенчя:
R - чзмеренное значенuе сопроmuменuя.

.'

k:2; р:0,95
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